
Artigo Original

Rev Bras Cardiol Invasiva. 
2014;22(3):216-24

DOI: 10.1590/0104-1843000000036

1 Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil. 
2 Hospital do Coração Associação do Sanatório Sírio, São Paulo, SP, Brasil.

Correspondência: Dimytri A. Siqueira. Avenida Dr. Dante Pazzanese, 500, 
Seção de Cardiologia Invasiva, Prédio III, 1º andar − Vila Mariana − 
CEP: 04012-909 − São Paulo, SP, Brasil
E-mail: dimytrisiqueira@gmail.com

Recebido em: 2/6/2014 • Aceito em: 8/8/2014

Impacto da Curva de Aprendizado na Seleção de 
Pacientes e nos Resultados Clínicos do  

Implante por Cateter de Prótese Aórtica 

Dimytri A. Siqueira1, Alexandre A.C. Abizaid1, Auristela A. Ramos1, Andreia D. Jeronimo1, David LeBihan1, 
Rodrigo B. Barreto1, Ibraim M. Pinto1, Tiago Senra1, Manuel N. Cano2, Adriana C. Moreira2,  

Antonio M. Kambara1, Magaly Arrais1, Jorge E. Assef1, Luiz Carlos B. Souza1,  
Amanda G.M.R. Sousa1, J. Eduardo M.R. Sousa1

RESUMO

Introdução: O implante por cateter de prótese aórtica (TAVI, do 
inglês transcatheter aortic valve implantation) constitui trata-
mento alternativo para pacientes com estenose aórtica de alto 
risco cirúrgico ou inoperáveis. Para adquirir competência, o 
grupo multidisciplinar deve receber treinamento específico e 
acumular experiência na execução do TAVI. Contudo, sua 
curva de aprendizado não está bem estabelecida. Nosso 
ob jetivo foi analisar o impacto da curva de aprendizado na 
seleção de pacientes, nos aspectos técnicos e nos resultados 
clí  nicos do TAVI. Métodos: Estudo observacional e prospecti-
vo dos primeiros 150 pacientes submetidos a TAVI por via 
femoral, entre janeiro de 2009 e dezembro de 2013 divididos 
em tercis (n = 50) de acordo com a data do procedimento. 
Os desfechos foram definidos conforme os critérios Valve 
Academic Research Consortium-2 (VARC-2). Resultados: A 
idade foi de 82,5 ± 6,7 anos, sendo 44% homens e 75% 
em classe NYHA III/IV. O EuroSCORE (24,2 ± 13% vs. 21,2 
± 10,8% vs. 23,4 ± 14,3%) e o STS Score (5,9 ± 2,9% vs. 
6,7 ± 4,3% vs. 5,8 ± 3,1%) foram similares entre os grupos. 
Observou-se redução gradativa nos tempos do procedimento 
(107,2 ± 48,1 minutos vs. 90,3 ± 42,2 minutos vs. 76,6 ± 37,7 
minutos; p < 0,01) e de fluoroscopia (31,3 ± 9,6 minutos vs. 
25,4 ± 8,7 minutos vs. 17,2 ± 6,2 minutos; p = 0,01), e no 
volume de contraste (145,5 ± 70,9 mL vs. 123,2 ± 87,8 mL vs. 
101,1 ± 50 mL; p = 0,01). A mortalidade reduziu-se de forma 
progressiva (20% vs. 10% vs. 4%; p = 0,047), e menores taxas 
de sangramentos e de refluxo paraprotético de grau mo  derado/
grave foram observadas no terceiro tercil (14% e 4%, respecti-
vamente). Não ocorreram casos de reintervenção, aci  dente 
vascular cerebral e nem outros eventos clínicos entre a alta 
hospitalar e o 30º dia pós-implante. Conclusões: A com  petência 
para o TAVI aumentou progressivamente com o número de 
pacientes tratados, associando-se a melhores desfechos clínicos.

DESCRITORES: Estenose da valva aórtica. Próteses valvulares 
car díacas. Implante de prótese de valva cardíaca.

ABSTRACT

Impact of Transcatheter Aortic Valve Implantation 
Learning Curve on Patient Selection and  

Clinical Outcomes 

Background: Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) is 
an alternative treatment for high-risk or inoperable patients 
with aortic stenosis. The multidisciplinary team must undergo 
specific training and accumulate experience to achieve optimal 
results. However, its learning curve is not well established. Our 
objective was to investigate the impact of the learning curve 
on patient selection, technical aspects and clinical outcomes of 
TAVI. Methods: Observational, prospective analysis of the first 
150 patients undergoing transfemoral TAVI between January 
2009 and December 2013. Patients were divided into tertiles 
(n = 50), according to the procedure date. Outco mes were 
defined according to Valve Academic Research Consortium-2 
(VARC-2) criteria. Results: Mean age was 82.5 ± 6.7 years, 44% 
were male and 75% were in NYHA class III/IV. EuroSCORE (24.2 
± 13% vs. 21.2 ± 10.8% vs. 23.4 ± 14.3%) and STS Score 
(5.9 ± 2.9% vs. 6.7 ± 4.3% vs. 5.8 ± 3.1%) were similar 
between groups. A gradual decrease was observed in proce-
dure times (107.2 ± 48.1 minutes vs. 90.3 ± 42.2 minutes vs. 
76.6 ± 37.7 minutes; p < 0.01), fluoroscopy times (31.3 ± 9,6 
mi  nutes vs. 25.4 ± 8.7 minutes vs. 17.2 ± 6.2 minutes; p = 0.01) 
and contrast volume (145.5 ± 70.9 mL vs. 123.2 ± 87.8 mL vs. 
101.1 ± 50 mL; p = 0.01). Mortality decreased gradually 
(20% vs. 10% vs. 4%; p = 0,047), and lower bleeding and 
moderate-to-severe aortic regurgitation were observed in the 
third tertile (14% and 4%, respectively). There were no cases 
of reintervention, stroke or other clinical events between 
hospital discharge and 30-day follow-up. Conclusions: The 
com petence in performing TAVI improved progressively as 
the number of patients treated increased and was associated 
with better clinical outcomes.

DESCRIPTORS: Aortic valve stenosis. Heart valve prosthesis. 
Heart valve prosthesis implantation.
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Justificada pelo contínuo acúmulo de evidências cien-
tíficas, provenientes de grandes registros1-4 e de estu-
dos randomizados5-7, a indicação de implante por 

cateter de prótese aórtica (TAVI, do inglês transcatheter 
aortic valve implantation) já encontra-se estabelecida em 
diretrizes nacionais e internacionais para o tratamen    to 
das valvopatias.8-10 Recomenda-se que o TAVI seja o 
tra   tamento de escolha para pacientes portadores de es -
tenose aórtica grave e considerados inoperáveis (classe I, 
nível de evidência B) e que deva ser considerado uma 
estratégia alternativa à cirurgia de troca valvular na-
queles indivíduos com alto risco cirúrgico (classe IIa, 
nível de evidência B). Estimativas apontam que mais 
de 100 mil pacientes já tenham sido tratados em todo 
o mundo, e os resultados atuais em centros com vasta 
experiência demonstraram elevadas taxas de sucesso do 
procedimento (acima de 95%), com índices de mor  -
talidade aos 30 dias < 5%.11,12

O TAVI deve ser desenvolvido dentro de um pro        grama 
para o tratamento da estenose aórtica, e não encarado 
meramente como um procedimento. A constituição de 
um grupo multidisciplinar (idealmente formado por 
car       diologistas clínicos, intervencionistas, cirurgiões, 
anes   tesistas e especialistas em imagem cardiovascular) 
é essencial para a adequada avaliação de pacientes, 
resultando em um ambiente propício e dedicado à es-
colha e à promoção do tratamento mais seguro, efetivo 
e definitivo de pacientes portadores dessa valvopatia. 
Postula-se que, para a aquisição de competência, o grupo 
multidisciplinar envolvido na seleção de pacientes e na 
execução dos procedimentos deva receber treinamento 
teórico-prático específico.13,14 Métodos didáticos auxi-
liares, que incluem o uso de simuladores, práticas em 
modelo animal, cursos e sim  pó sios, são preconizados, e 
a supervisão de operadores mais experientes (proctors), 
no início da curva de aprendizado, é imprescindível. 
O número de pacientes a serem tratados nessa etapa, 
para que os resultados clínicos almejados sejam, de fato, 
alcançados, por sua vez, ainda não está estabelecido. O 
presente estudo teve como objetivo analisar o impacto 
da curva de apren  dizado na seleção de pacientes, nos 
aspectos técnicos e nos resultados clínicos do TAVI.

MÉTODOS

Seleção de pacientes

Foram incluídos nesta casuística os primeiros 150 
pacientes submetidos ao procedimento de TAVI por via 
femoral no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 
e no Hospital do Coração, locais de atuação de uma 
mesma equipe multidisciplinar e situados em São Paulo. 
Tais pacientes foram tratados entre janeiro de 2009 e 
dezembro de 2013, por apresentarem quadro de estenose 
aórtica grave e sintomática, e risco cirúrgico alto ou 
proibitivo, conforme modelos de estimativa de risco (STS 
Score – Society of Thoracic Surgeons – e EuroSCORE 
logístico) e consenso da equipe. Para se investigar a exe-
quibilidade anatômica do TAVI, procedeu-se à rigorosa 

avaliação por métodos de imagem, que consistiu na rea -
lização de ecocardiograma transtorácico, coronariografia 
e an   giotomografia de múltiplos detectores do complexo 
aórtico, da aorta descendente e das artérias ilíacas e 
fe   morais. Todos os pacientes receberam informações a 
respeito dos objetivos da intervenção a ser realizada e 
da necessidade das avaliações tardias, bem como dos 
riscos inerentes aos procedimentos. Todos assinaram 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Preparo do paciente e próteses utilizadas

Todos os pacientes foram pré-tratados com aspiri na 
100 mg e clopidogrel 300 mg no dia anterior ao im    -
plante. Em indivíduos com disfunção renal, hidra ta   ção 
venosa, com solução salina 0,9%, na dose de 0,3 a  
0,5 mL/kg/h, foi iniciada 12 horas antes do pro    ce di-
mento. Visando ainda à prevenção de nefropatia indu-
zida por contraste, as angiografias requeridas durante 
o procedimento foram obtidas com contraste de baixa 
osmolaridade, com diluição de 50%.

Três sistemas de próteses implantáveis por cateter 
foram utilizados: CoreValve® (Medtronic, Minneapolis, 
Estados Unidos), Edwards SAPIEN XT® (Edwards Lifescien-
ces, Irvine, Estados Unidos) e Acurate TF® (Symetis Inc., 
Genebra, Suíça). Por apresentarem curva de aprendizado 
distinta, foram excluídos desta casuística os indivíduos 
submetidos ao implante valvular por vias de acesso 
al   ternativas (transapical, transaórtico e subclávia).

Divisão dos grupos e coleta de dados

Os pacientes foram divididos em tercis (n = 50), sendo 
alocados consecutivamente, de acordo com a data de 
realização dos procedimentos. Os casos foram inseridos 
em banco de dados específico, criado prospectivamente 
para o registro de TAVI nas duas instituições. As caracte-
rísticas basais dos pacientes, os resultados dos métodos 
de imagem, os dados hemodinâmicos, os aspectos do 
procedimento, as complicações e os desfechos clínicos 
intra-hospitalares foram coletados. Dados clínicos e in-
formações dos exames complementares no seguimento 
de 30 dias foram obtidos nas visitas médicas ou por 
con  tato telefônico. Os pacientes foram submetidos 
ainda às avaliações clínica e ecocardiográfica aos 6 e 
12 meses pós-procedimento, com consultas anuais a partir 
do primeiro ano de intervenção.

Definições

As complicações e os desfechos clínicos do estudo 
seguiram os critérios estabelecidos pelo Valve Academic 
Research Consortium-2 (VARC-2).15 Foram considerados 
sucesso do dispositivo: implante de uma única prótese 
em local adequado, com ausência de desproporção 
prótese-paciente, obtenção de gradiente transvalvar aór-
tico médio < 20 mmHg ou velocidade de pico < 3 m/s, 
e ausência de regurgitação aórtica maior ou igual a 
mo   derada – conforme definições do ecocardiograma 
transesofágico ou transtorácico.
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Analisou-se a segurança do procedimento aos 30 
dias definindo-se a mortalidade por todas as causas, a 
mortalidade cardiovascular e a ocorrência de compli-
cações. O acidente vascular cerebral foi determinado 
pelo surgimento de défice neurológico focal ou global 
com duração > 24 horas, ou pela presença de nova 
área de infarto cerebral, ou sangramento em métodos 
de neuroimagem, independentemente da duração dos 
sintomas. As complicações hemorrágicas foram dividi-
das em: (1) sangramento com risco de morte: quando 
ocorresse sangramento fatal ou evidente em um órgão 
vital (intracraniano, intraocular e pericárdico) ou san-
gramento que resultasse em choque hipovolêmico ou 
hipotensão grave, com necessidade de vasopressores 
ou cirurgia; ou ainda sangramento evidente com queda 
na hemoglobina ≥ 5 g/dL ou necessidade de transfu-
são de quatro ou mais concentrados de hemácias; (2) 
sangramento maior: sangramento evidente com queda 
na hemoglobina ≥ 3 g/dL ou necessidade de transfusão 
de dois ou três concentrados de hemácias, ou ainda 
aquele sangramento que demandasse hospitalização ou 
cirurgia; (3) sangramento menor: qualquer sangramento 
digno de menção (por exemplo: hematoma em sítio de 
punção) que não preenchesse critérios para sangramentos 
com risco de morte ou maior. 

As complicações vasculares foram categorizadas 
co  mo maiores de acordo com os seguintes critérios: 
ocorrência de dissecção de aorta, ruptura de aorta ou 
de anel aórtico ou perfuração do ventrículo esquerdo; 
diagnóstico de injúria vascular no sítio de punção fe-
moral que resultasse em óbito, sangramento maior ou 
sangramento com risco de morte; injúria vascular que 
ocasionasse isquemia visceral ou prejuízo neurológico; 
embolização distal não cerebral que requeresse cirurgia; 
necessidade de intervenção cirúrgica ou percutânea que 
levasse à morte, sangramento maior, isquemia visceral, 
ou prejuízo neurológico; ou qualquer isquemia ipsila-
teral documentada. A insuficiência renal crônica foi 
determinada pela presença de clearance de creatinina 
< 50 mL/min. Por sua vez, a injúria renal aguda ocorrida 
pós-procedimento foi classificada conforme o escore 
Acute Kidney Injury (AKIN),16 sendo avaliada até o 7º 

dia pós-implante. Após dosagens da creatinina sérica 
e a quantificação do volume urinário, categorizou-se a 
injúria renal como: (a) estágio 1: aumento de 0,3 mg/dL 
ou aumento de 150 a 200% do valor basal da creati-
nina sérica ou diurese < 0,5 mL/kg/h por 6 horas pós-
-procedimento; (b) estágio 2: aumento > 200 a 300% do 
valor basal da creatinina sérica ou diurese < 0,5 mL/kg/h 
por > 12 horas; c) estágio 3: aumento > 300% do valor 
basal da creatinina sérica ou creatinina sérica ≥ 4,0 mg/dL, 
associado a aumento de pelo menos 0,5 mg/dL do 
valor basal; diurese < 0,3 mL/kg/h por 24 horas ou 
anúria por mais de 12 horas. A presença de hipertensão 
arterial pulmonar foi determinada por pressão sistóli-
ca de artéria pulmonar (medida pelo ecocardiograma 
transtorácico) > 55 mmHg.

Análise estatística

As variáveis contínuas foram expressas em média e 
desvio padrão; as variáveis categóricas foram expressas 
em números absolutos e porcentagens. A análise de 
diferenças entre as variáveis categóricas foi avaliada 
pelo teste qui quadrado de Pearson ou exato de Fisher, 
quando apropriado. As diferenças entre as variáveis 
contínuas foram determinadas pela análise de variância 
(ANOVA). Para todos os testes, valores de p ≤ 0,05 foram 
considerados estatisticamente significantes. Os dados 
foram analisados com o programa Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS), versão 20 (Chicago, Illinois).

RESULTADOS

Características clínicas e aspectos 
ecocardiográficos

Na tabela 1, encontram-se discriminadas as carac-
terísticas clínicas dos pacientes, tanto em sua totalidade 
como de acordo com o grupo no qual foram alocados. 
A média de idade dos pacientes selecionados foi de 
82,5 ± 6,7 anos, sendo 44% do sexo masculino, 32% 
diabéticos, 61,3% portadores de insuficiência renal crô-
nica e 30% com hipertensão arterial pulmonar. Antes da 
intervenção, os pacientes apresentavam-se sin   tomáti   cos 
(75% encontravam-se em classe funcional NYHA III 
ou IV), e o risco de mortalidade cirúrgica foi estimado 
em 6,1 ± 3,5% pelo STS e em 22,9 ± 12,7% pelo 
EuroSCORE logístico.

Os pacientes do grupo 1 foram tratados no período 
de janeiro 2009 a abril de 2011; aqueles pertencentes 
ao grupo 2, tiveram o procedimento realizado entre 
maio de 2011 e janeiro de 2013; por fim, os indivíduos 
alocados no grupo 3 foram submetidos ao TAVI entre 
fevereiro de 2013 e dezembro de 2013. Não foram 
verificadas diferenças estatisticamente significativas entre 
os três grupos, no que se refere às variáveis clínicas 
investigadas, com exceção da classe funcional NYHA, 
da insuficiência renal crônica (66% vs. 72% vs. 46%; 
p = 0,02) e da hipertensão arterial pulmonar (48% vs. 
14% vs. 28%; p < 0,01).

Na tabela 2, estão listados os resultados do eco-
cardiograma realizado antes e após o procedimento. A 
média da fração de ejeção (FE) do ventrículo esquerdo 
pré-implante era de 57,4 ± 13,1% e 19 pacientes 
(12,6%) apresentavam disfunção ventricular esquerda 
(FE < 40%). O gradiente transvalvar médio era de 54,3 
± 15,1 mmHg, com área valvar aórtica estimada em 
0,7 ± 0,2 cm2. Após o tratamento, houve significativa 
redução do gradiente transvalvar médio para 11,2 ± 
4,7 mmHg e aumento da área valvar para 1,8 ± 0,3 cm2 

(p < 0,01 para ambas as variáveis, na comparação pré 
e pós-TAVI). Dezesseis pacientes (10,6%) apresentaram 
refluxo paraprotético moderado ou grave após o implan-
te valvular, com incidência de 16% no grupo inicial 
e de 4% no terceiro tercil. Os pacientes tratados no 
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segundo e terceiro tercis evoluíram com maiores áreas 
valvares (1,7 ± 0,2 cm2 vs. 1,9 ± 0,3 cm2 vs. 1,9 ± 
0,3 cm2; p < 0,01). 

Características do procedimento

Os aspectos técnicos referentes ao procedimento 
de TAVI são apresentados na tabela 3. A maioria dos 
pacientes foi submetida ao implante sob anestesia geral, 
visando à monitorização pelo ecocardiograma transeso-
fágico. Nos primeiros 20 casos, a via de acesso femoral 
foi obtida por dissecção, sendo posteriormente substituída 
pela técnica percutânea com utilização de dispositivos de 
reparo vascular (Prostar® ou Perclose ProGlide®, Abbott 
Vascular, Redwood City, Estados Unidos). Na transição 
entre o segundo e o terceiro tercil, os procedimentos 

passaram a ser realizados preferencialmente em sala 
híbrida. O início dessa experiência com o TAVI se deu 
com o sistema autoexpansível CoreValve®, e 40% dos 
implantes realizados no primeiro tercil ocorreram sem a 
pré-dilatação. Com a disponibilidade da prótese Edwards 
SAPIEN XT® expansível por balão em nosso país, 
realizou-se o primeiro procedimento em setembro de 
2011. O primeiro implante da prótese autoexpansível 
Acurate TF® ocorreu em janeiro de 2012. Em geral, a 
pós-dilatação foi requerida em 35% dos casos.

Na comparação entre tercis, observou-se signifi-
cativa redução na duração do procedimento (107,2 ± 
48,1 minutos vs. 90,3± 42,2 minutos vs. 76,6 ± 37,7 
minutos; p < 0,01), no tempo de fluoroscopia (31,3 
± 9,6 minutos vs. 25,4 ± 8,7 minutos vs. 17,2 ± 6,2 

TABELA 1
Dados clínicos dos pacientes submetidos a implante por cateter de prótese aórtica

Características
Total  

(n = 150)
Primeiro tercil 

(n = 50)
Segundo tercil 

(n = 50)
Terceiro tercil 

(n = 50) Valor de p

Idade, anos 82,5 ± 6,7 81,8 ± 7,4 83,3 ± 5,6 82,3 ± 7,0 0,55

Variação das idades 59-93 62-92 68-93 59-93

Peso, kg 68,3 ± 11,9 66,7 ± 10,9 68,4 ± 12,1 69,9 ± 12,7 0,40

Altura, m 1,61 ± 0,1 1,61 ± 0,1 1,62 ± 0,1 1,60 ± 0,1 0,87

Sexo masculino, n (%) 66 (44) 17 (34) 23 (46) 26 (52) 0,18

STS Score, % 6,1 ± 3,5 5,9 ± 2,9 6,7 ± 4,3 5,8 ± 3,1 0,22

EuroSCORE logístico, % 22,9 ± 12,7 24,2 ± 13,0 21,2 ± 10,8 23,4 ± 14,3 0,48

Sintomas/classe funcional NYHA, n (%) 0,02

I-II 37 (24,7) 10 (20) 8 (16) 19 (38)

III-IV 113 (75,3) 40 (80) 42 (84) 31 (62)

Comorbidades, n (%) 

Hipertensão arterial 121 (80,7) 38 (76) 42 (84) 41 (82) 0,57

Diabetes mellitus 48 (32) 16 (32) 20 (40) 12 (24) 0,23

Insuficiência renal crônica* 92 (61,3) 33 (66) 36 (72) 23 (46) 0,02

DPOC 15 (10) 6 (12) 3 (6) 6 (12) 0,51

Doença arterial periférica 26 (17,3) 11 (22) 11 (22) 4 (8) 0,10

Hipertensão arterial pulmonar# 45 (30) 24 (48) 7 (14) 14 (28) < 0,01

Eventos cardiovasculares prévios, n (%)

Infarto do miocárdio 31 (20,7) 10 (20) 12 (24) 9 (18) 0,75

Acidente vascular cerebral 8 (5,3) 5 (10) 2 (4) 1 (2) 0,28

Procedimentos cardíacos prévios, n (%)

Intervenção coronária percutânea 41 (27,3) 8 (16) 17 (34) 16 (32) 0,09

RM 36 (24) 11 (22) 10 (20) 15 (30) 0,46

RM ≥ 2 vezes 5 (3,3) 2 (4) 2 (4) > 0,99

Troca valvular aórtica 2 (1,3) 0 1 (2) 1 (2) > 0,99

Valvoplastia aórtica com balão 5 (3,3) 1 (2) 2 (4) 2 (4) > 0,99

Marca-passo definitivo/CDI 17 (11,3) 5 (10) 4 (8) 8 (16) 0,14

Disfunção de VE (FE ≤ 40%), n (%) 19 (12,6) 5 (10) 7 (14) 6 (12) 0,83

Aorta em porcelana, n (%) 7 (4,7) 5 (10) 1 (2) 1 (2) 0,22

* Clearance de creatinina < 50 mL/minuto; # pressão sistólica de artéria pulmonar > 55 mmHg. STS Score: Society of Thoracic Surgeons; NYHA: New York Heart Association; DPOC: 
doença pulmonar obstrutiva crônica; RM: revascularização miocárdica; CDI: cardioversor desfibrilador implantável; VE: ventrículo esquerdo; FE: fração de ejeção.
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minutos; p = 0,01) e no volume de contraste utilizado 
para o implante valvular (145,5 ± 70,9 mL vs. 123,2 ± 
87,8 mL vs. 101,1 ± 50 mL; p = 0,01) (Figura). Houve 
necessidade de implante de uma segunda prótese em 

seis pacientes (4%), e a maioria desses casos ocorreu no 
início da experiência (10% vs. 2% vs. 0%; p = 0,048). O 
sucesso do procedimento foi alcançado em 133 (88,6%) 
pacientes, sendo 41 pacientes no primeiro tercil (82%), 

TABELA 2 
Achados ecocardiográficos pré e pós-procedimento

Variáveis
Total  

(n = 150)
Primeiro tercil 

(n = 50)
Segundo tercil 

(n = 50)
Terceiro tercil 

(n = 50) Valor de p

Pré-procedimento

Fração de ejeção do ventrículo esquerdo, % 57,4 ± 13,1 57,4 ± 14,2 58,0 ± 12,4 56,8 ± 12,9 0,90

Valores mínimo-máximo 25-75 25-74 27-75 30-72

Gradiente médio, mmHg 54,3 ± 15,1 56,6 ± 15,6 53,3 ± 14,2 52,5 ± 15,7 0,36

Área valvar aórtica, cm2 0,7 ± 0,2 0,6 ± 0,1 0,7 ± 0,2 0,7 ± 0,2 0,23

Pressão sistólica da artéria pulmonar, mmHg 51,1 ± 12,4 53,9 ± 13,1 52,8 ± 11,6 47,1 ± 11,6 0,02

Insuficiência aórtica moderada/grave, n (%) 13 (8,7) 5 (10) 5 (10) 3 (6) 0,81

Insuficiência mitral moderada/grave, n (%) 27 (18) 6 (12) 12 (24) 9 (18) 0,30

Pós-procedimento

Fração de ejeção do ventrículo esquerdo, % 58,5 ± 12,5 57,9 ± 13,1 59,2 ± 11,5 58,5 ± 13,0 0,89

Gradiente médio, mmHg 11,2 ± 4,7 11,4 ± 4,6 12,0 ± 4,4 10,4 ± 4,9 0,23

Área valvar aórtica, cm2 1,8 ± 0,3 1,7 ± 0,2 1,9 ± 0,3 1,9 ± 0,3 < 0,01

Pressão sistólica da artéria pulmonar, mmHg 48,5 ± 14,5 54,8 ± 19,2 46,1 ± 12,2 45,3 ± 9,2 < 0,01

Insuficiência aórtica moderada/grave, n (%) 16 (10,6) 8 (16) 6 (12) 2 (4) 0,13

Insuficiência mitral moderada/grave, n (%) 30 (20) 9 (18) 9 (18) 12 (24) 0,69

TABELA 3 
Dados do procedimento

Características
Total  

(n = 150)
Primeiro tercil 

(n = 50)
Segundo tercil 

(n = 50)
Terceiro tercil 

(n = 50) Valor de p

Local, n (%) < 0,01

Sala de cateterismo 93 50 (100) 30 (60) 13 (26)

Sala híbrida 57 0 20 (40) 37 (74)

Tipo de anestesia, n (%) > 0,99

Geral 147 (98) 49 (98) 49 (98) 49 (98)

Sedação 3 (6) 1 (2) 1 (2) 1 (2)

Acesso/reparo vascular, n (%) < 0,001

Dissecção cirúrgica 30 (20) 30 (60) 0 0

Percutâneo (Prostar®/ProGlide® ) 120 (80) 20 (40) 50 50

Pré-dilatação, n (%) 118 (78,7) 30 (60) 40 (80) 48 (96) < 0,01

Tipo de prótese, n (%) < 0,01

CoreValve®  81 (54) 50 (100) 23 (46) 8 (16)

Edwards SAPIEN XT® 41 (27,3) 0 13 (26) 28 (56)

Acurate TF®  28 (18,7) 0 14 (28) 14 (28)

Pós-dilatação, n (%) 52 (34,7) 15 (30) 17 (34) 20 (40) 0,57

Implante de segunda prótese, n (%) 6 (4) 5 (10) 1 (2) 0 0,048

Suporte com circulação extracopórea, n (%) 2 (1,3) 0 2 (4) 0 0,33

Tempo de procedimento, minutos 94,7 ± 43,4 107,2 ± 48,1 90,3 ± 42,2 76,6 ± 37,7 < 0,01

Volume de contraste, mL 132,1 ± 67 145,5 ± 70,9 123,2 ± 87,8 101,1 ± 50,0 0,01

Fluoroscopia, minutos 27,4 ± 9,2 31,3 ± 9,6 25,4 ± 8,7 17,2 ± 6,2 0,01

Sucesso do procedimento, n (%) 131 (87) 41 (82) 44 (88) 48 (96) < 0,01
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44 (88%) pacientes no segundo e 48 (96%) pacientes 
no terceiro tercil (p = 0,085).

Resultados hospitalares e aos 30 dias

A mortalidade global aos 30 dias reduziu-se de 
20% (n = 10), no primeiro tercil, para 10% (n = 5), no 
segundo, e 4% (n = 2) no terceiro tercil (p = 0,047) 
(Tabela 4). O acidente vascular cerebral e as complica-
ções vasculares maiores ocorreram em 2% e em 8,7% 
dos casos, respectivamente (sem diferenças entre os 
grupos). Menores taxas de sangramento global foram 
observadas ao longo do período (46% vs. 34% vs. 14%; 
p = 0,03), sendo tal diferença atribuída à diminuição de 
sangramentos menores. 

Houve redução significativa nos tempos de inter-
nação em unidade de terapia intensiva (3,2 ± 4,6 dias vs. 
2,7 ± 1,5 dias vs. 1,8 ± 1,2 dia; p = 0,04) e de 

permanência hospitalar (9,6 ± 6,7 dias vs. 8,6 ± 9,2 
dias vs. 6,8 ± 3,3 dias; p = 0,03). Ao completarem 
30 dias de evolução pós-procedimento, todos os so-
breviventes foram submetidos às avaliações clínica, 
laboratorial e eletrocardiográfica; na impossibilidade 
de comparecimento ao hospital, as informações foram 
obtidas por contato telefônico. Não ocorreram casos de 
reintervenção, acidente vascular cerebral e nem outros 
eventos clínicos no intervalo entre a alta hospitalar e 
o 30º dia pós-implante.

DISCUSSÃO

Nesta casuística, que descreve a experiência inicial 
de um grupo multidisciplinar com o TAVI, a curva de 
aprendizado na seleção de pacientes e na execução do 
procedimento associou-se, progressivamente, a melhores 
desfechos clínicos. À medida que um maior número de 
pacientes foi avaliado, selecionado e tratado, observou-se 
redução significativa na mortalidade global aos 30 dias 
e na ocorrência de sangramentos decorrentes do pro-
cedimento, bem como taxas numericamente menores 
de regurgitação paraprotética de grau moderado/grave. 

Dentre os diversos aspectos relacionados ao sucesso 
clínico do TAVI, destacaram-se os fatores relacionados 
aos pacientes, à técnica empregada e aos dispositivos 
utilizados. A apropriada seleção de pacientes para o 
TAVI deve se basear em critérios clínicos e anatômicos 
específicos, sendo fundamental para o sucesso do pro-
cedimento. Nesta experiência, o grupo multidiscipli nar 
revisou todos os aspectos clínicos pertinentes e os 
resultados dos métodos de imagem, interpretando e 

TABELA 4
Resultados clínicos hospitalares e aos 30 dias

1o tercil (n = 50) 2o tercil (n = 50) 3o tercil (n = 50) Valor de p

Óbito, n (%) 10 (20) 5 (10) 2 (4) 0,047

Cardiovascular 9 (18) 3 (6) 2 (4) 0,06

AVC/AIT, n (%) 1 (2) 1 (2) 1 (2) > 0,99

Complicações vasculares maiores, n (%) 5 (10) 5 (10) 3 (6) 0,82

Sangramentos, n (%) 23 (46) 17 (34) 7 (14) 0,03

Sangramento com risco de morte 2 (4) 3 (6) 1 (2) 0,87

Sangramento maior 10 (20) 6 (12) 4(8) 0,20

Sangramento menor 11 (22) 8 (16) 2 (4) 0,03

Injúria renal aguda, n (%) 0,49

AKIN 1 5 (10) 7 (14) 6 (12)

AKIN 2 2 (4) 2 (4) 2 (4)

AKIN 3 7 (14) 2 (4) 2 (4)

Marca-passo permanente, n (%) 10 (20) 5 (10) 6 (12) 0,31

Cirurgia de urgência, n (%) 1 (2) 1 (2) 0 > 0,99

Tempo de UTI, dias 3,2 ± 4,6 2,7 ± 1,5 1,8 ± 1,2 0,04

Tempo de internação, dias 9,6 ± 6,7 8,6 ± 9,2 6,8 ± 3,3 0,03

AVC: acidente vascular cerebral; AIT: ataque isquêmico transitório; AKIN: Acute Kidney Injury Score.

Figura. Parâmetros técnicos nos diferentes tercis.
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unificando-os para a tomada de decisão consensual, que 
definiu a melhor estratégia para determinado paciente 
em particular. Ao longo da curva de aprendizado, não 
foi observada alteração no perfil de risco dos pacientes 
selecionados: tanto a média de idade como as estima-
tivas de mortalidade cirúrgica pelo STS Score e pelo 
EuroSCORE foram similares entre os grupos. De acordo 
com esses algoritmos, esses indivíduos poderiam ser 
categorizados como de moderado (STS médio de 6,1 
± 3,5%) a alto risco cirúrgico (EuroSCORE médio de 
22,9 ± 12,7%). Tal perfil clínico assemelha-se ao de 
pacientes incluídos em recentes estudos que sugerem 
que, cada vez mais, indivíduos portadores de estenose 
aórtica e de risco cirúrgico progressivamente menor 
vêm sendo encaminhados para o TAVI. Lange et al.17 
observaram, ao longo de 3 anos, uma mudança nas 
características clínicas de pacientes submetidos ao 
procedimento, com tendência à seleção de indivíduos 
menos idosos, com STS progressivamente mais baixo e 
menor prevalência de doenças associadas: o STS Score 
médio foi de 7,1 ± 5,4% no primeiro quartil de pacien-
tes tratados, re   duzindo-se para 4,8 ± 2,6% no último 
quartil. A propensão em se indicar o TAVI a pacientes 
de risco cirúrgico mais baixo é corroborada ainda por 
dados do registro do UK TAVI Registry Investigators,4 
do Reino Unido, com EuroSCORE médio reportado de 
18,5%, e pelos ensaios clínicos randomizados US Core-
Valve7 (comparativo com a cirurgia de troca valvular, 
com STS Score médio de 7,3 ± 3,0%) e CHOICE (STS 
Score entre 5 e 6,9%).18 Em nossa casuística, alguns 
pa    cientes apresentaram fatores clínicos e anatômicos 
sa  bidamente associados à maior morbimortalidade ci-
rúrgica: 14 pacientes foram avaliados como portadores 
de fragilidade e 7 apresentavam aorta “em porcelana”. 
Uma vez que esses fatores não estão incorporados nos 
modelos atuais de estratificação de risco operatório, a 
estimativa de mortalidade fornecida por tais escores 
constituiu apenas mais um dado a orientar – e não a 
impor – a tomada de decisão. Também relacionado à 
seleção de pacientes, observou-se, nos primeiros 50 
casos, uma maior prevalência de indivíduos com insu-
ficiência renal crônica em hemodiálise (n = 3) ou com 
hipertensão arterial pulmonar grave (pressão de artéria 
pulmonar > 70 mmHg, n = 7);19 estes apresentaram 
pior evolução pós-TAVI. Dessa forma, a indicação do 
procedimento a indivíduos com essas comorbidades 
passou a ser mais criteriosa, sendo tais condições menos 
comuns no terceiro tercil.

A melhoria de parâmetros que expressam a técnica 
empregada no implante valvular reflete a progressiva 
aquisição de proficiência para o procedimento. Com a 
implementação de protocolos específicos para a obtenção 
de imagens, notou-se uma diminuição significativa no 
volume de contraste utilizado nos implantes. No início 
da casuística, por exemplo, duas ou mais aortografias 
eram usualmente requeridas para se encontrar a pro-
jeção angiográfica ideal para a liberação da prótese. 
Tal processo foi simplificado pela determinação roti-

neira dessa angulação por meio da angiotomografia, 
que permite o perfeito alinhamento das três cúspides 
aórticas em um mesmo plano. Na impossibilidade 
de realização da angiotomografia pré-procedimento, 
a reconstrução tomográfica de imagens, por meio de 
pro  grama de aquisição rotacional (DynaCT Aortic Valve 
Guide, Siemens AG, Munique, Alemanha), também se 
mostrou útil na determinação da melhor incidência para 
o implante.20 Embora a sequência de passos requeridos 
para o TAVI (obtenção da via de acesso, valvoplastia, 
posicionamento e liberação da prótese) não tenha se 
modificado no período do estudo, houve significativa 
redução na duração do procedimento e no tempo de 
fluoroscopia, refletindo a maior habilidade e segurança 
para se cruzar a valva aórtica estenótica, introduzir o 
fio-guia rígido na cavidade ventricular esquerda e, por 
fim, posicionar e implantar a prótese.

Analisando os parâmetros acima citados, Alli et al.21 
notaram que a obtenção de competência na execução 
do TAVI pode ser percebida com menor número de 
pacientes (n = 44). Nosso estudo avança nessa questão, 
ao demonstrar que outros importantes aspectos técnicos, 
como a necessidade de uma segunda prótese e o sucesso 
do procedimento (ambos de significado prognóstico), 
estão relacionados à experiência acumulada. No tercei-
ro tercil, por conseguinte, o sucesso do procedimento 
(definido pelo implante de uma única prótese em 
correta posição anatômica, sem gradiente ou refluxos 
significativos e sem mortalidade operatória) ocorreu 
em 96% dos pacientes − taxa similar à en  contrada no 
estudo CHOICE, comparativo entre as próteses Sapien 
XT® e CoreValve®.18 Nesse ensaio clínico randomizado, 
o pro   c  edimento foi realizado com sucesso em 95,9% 
dos pacientes tratados com o sistema expansível por 
balão e em 77,5% daqueles submetidos ao implante da 
prótese autoexpansível. Em nossa casuística, a utilização 
mais frequente da prótese Edwards SAPIEN® no terceiro 
tercil pode também justificar a melhoria nas taxas de 
sucesso do dispositivo.

A presença de refluxo aórtico paraprotético de grau 
moderado ou importante foi menos frequente no 
último grupo a ser tratado (redução de 16% para 
4%). Diversos estudos apontam que a ocorrência de 
regurgitação paraprotética tem impacto negativo na 
evolução dos pacientes submetidos ao TAVI.22,23 Em 
recente meta-análise, Athappan et al.24 demonstraram 
que a presença de refluxo paraprotético moderado ou 
importante é comum (11,7%), sendo preditor indepen-
dente de mortalidade imediata (odds ratio − OR = 2,95; 
intervalo de confiança de 95% − IC 95% 1,73-5,02) e 
a mais longo prazo (hazard ratio − HR = 2,27; IC 95% 
1,84-2,81). Embora multifatorial, a ocorrência de regur-
gitação paraprotética relaciona-se, fundamentalmente, 
às características anatômicas próprias do complexo 
ânulo-aórtico (configuração elíptica e calcificação assimé-
trica), e à desproporção entre o anel valvar e a prótese 
escolhida. No início da nossa casuística, a referência 
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uti  lizada para se determinar o tamanho da prótese a ser 
implantada era o diâmetro do anel valvar, obtido pelo 
ecocardiograma transtorácico – conforme recomendado 
à época pelos fabricantes. Contudo, evidências surgi-
das recentemente sugerem que a angiotomografia por 
múltiplos detectores fornece informações mais valiosas 
para a escolha da prótese, e que tal avaliação pode 
influenciar os resultados clínicos do procedimento.25 
A partir desses novos conhecimentos, no decorrer da 
curva de aprendizado, passamos a utilizar as medidas 
de área e perímetro (definidas pela angiotomografia 
ou pelo ecocardiograma tridimensional) para a escolha 
do tamanho da prótese. De modo geral, objetivou-se 
que a prótese CoreValve® estivesse superdimensionada 
10 a 25% em relação ao anel valvar, e que a prótese 
Edwards SAPIEN XT® em 5 a 15%; obviamente, certas 
características, como o grau e o padrão de calcifica-
ção do anel valvar, e os diâmetros do trato de saída 
e da junção sinotubular, foram também valorizados 
nessa decisão. Dessa forma, a escolha de próteses de 
maior tamanho – e mais adequadas ao anel valvar de 
cada paciente − explicaria a menor incidência de refluxo 
pa  raprotético encontrada no último grupo. De fato, as 
áreas valvares obtidas no segundo e terceiro tercil foram 
superiores às observadas no primeiro.

Os melhores resultados clínicos foram obtidos no 
último tercil da curva de aprendizado. Nesse período, 
os desfechos observados equiparam-se aos reportados 
em grandes séries internacionais e ensaios randomiza-
dos (Quadro). Diversas evidências revelam a marcante 
associação entre o volume de procedimentos e a 
ocorrência de desfechos clínicos após procedimentos 
cardiovasculares percutâneos, como a intervenção 
co  ronária percutânea,26 angioplastia de carótidas com 
stents27 ou a valvoplastia mitral.28 Tal relação, contudo, 
ainda não é bem estabelecida com o TAVI.29 Os con-
sensos já publicados apontam, de forma controversa, 
que o número de procedimentos necessário para a 
certificação e manutenção de competência em TAVI 
varia de 10 casos (sem intervalo determinado entre os 
casos)13 a 2 casos/mês ou 20 casos/ano.14 De acordo 
com os dados dessa casuística, o número mínimo de 

casos recomendado por esses consensos é muito infe-
rior ao requerido para que se alcancem os resultados 
clínicos almejados. Em nossa experiência, os últimos 
50 pacientes foram tratados em um intervalo de 11 
meses, perfazendo média de aproximadamente 4,5 
pacientes/mês – taxa significativamente maior do que 
a observada no primeiro e segundo tercis (1,85 e 2,5 
pacientes/mês, respectivamente). Justifica-se, assim, que 
não só o número total de casos acumulados exerça 
papel fundamental: a regularidade com que estes são 
realizados pode ter influência na curva de aprendizado.

CONCLUSÕES

Nesta experiência, a curva de aprendizado exerceu 
impacto significativo sobre os aspectos técnicos e nos 
resultados clínicos do implante por cateter de bioprótese 
aórtica, associando-se à redução nas taxas de morta-
lidade, de sangramentos e de refluxo paraprotético de 
grau moderado/grave. 
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